








Passo 10 - Fêmur

Passo 11 - Fêmur

Após a realização de todos os cortes, remova o Guia 
de Corte Múltiplo.

Realize os cortes ósseos com a serra 
oscilatória.
Note que para o corte distal do fêmur e 
dos chanfros anterior e posterior é 
necessária a remoção dos pinos de fixação 
centrais.

Observação:
Na realização do corte anterior, se atente 
ao Suporte Anterior do Fêmur para que a 
serra não atinja os pinos de fixação.

Passo 12 - Fêmur

Fixe o Guia de Corte Intercondíleo com os 
pinos de Fixação Curto e perfure os 
côndilos femorais utilizando a Broca com 
“Stop” para Fêmur  de medida referente 
ao implante previamente selecionado.

Observação:
Note que o Guia de Recorte intercondíleo 
tem a mesma dimensão mediolateral do 
componente femoral.
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Passo 13 - Fêmur

Passo 14 - Fêmur

Coloque os componentes de prova tibial e femoral
conforme os tamanhos definidos. Selecione o calço 
de prova com a espessura adequada para o melhor 
posicionamento dos ligamentos colaterais.

Observação:
Para testar a flexo-extensão do joelho pode ser 
fixado de forma adicional um pino curto na cortical 
anterior .

Com auxílio da grosa, modele a fossa 
intercondílea (tróclea) utilizando como 
referência e limite o Guia de Corte 
Intercondíleo.
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Implantes

ANVISA 10417940093

CoCrMo

Ref. Nº

Componente Femoral Rotaflex®

Direito
Ref. Nº

00

01

02

04.15.10.10002

04.15.10.00002

04.15.10.00003

04.15.10.10003

04.15.10.00004

04.15.10.10004

04.15.10.00005

04.15.10.10005

04.15.10.00006

04.15.10.10006 

04.15.10.00007

04.15.10.00008

04.15.10.00000

04.15.10.00001

04.15.11.10002

04.15.11.00002

04.15.11.00003

04.15.11.10003

04.15.11.00004

04.15.11.10004

04.15.11.00005

04.15.11.10005

04.15.11.00006

04.15.11.10006 

04.15.11.00007

04.15.11.00008

03

03 PLUS

04

04 PLUS

05

05 PLUS

06

06 PLUS

07

08

04.15.11.00000

04.15.11.00001

64mm

62mm

66mm

68mm

70mm

72mm

74mm

76mm

78mm

80mm

83mm

88mm

54mm

58mm

Esquerdo
Tam.

02 PLUS

M/L

59mm

57mm

60mm

62mm

64mm

65mm

66mm

68mm

69mm

70mm

74mm

79mm

50mm

53mm

A/P

A/P
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ANVISA 10417940093

CoCrMo

Base Tibial Rotaflex®

04.14.08.00000

04.14.08.00001

04.14.08.00002

04.14.08.00003

04.14.08.00004

04.14.08.00005

04.14.08.00006

04.14.08.00007

04.14.08.00008

82mm

88mm

92mm

56mm

56mm

60mm

45mm

53mm

53mm

06

07

08

Ref. Nº

04

05

00

01

02

Tam.

03

76mm

78mm

52mm

53mm

58mm

64mm

64mm

70mm

A
43mm

43mm

46mm

B

48mm

45mm

45mm

45mm

45mm

45mm

C

45mm

Ref. Nº
04.16.04.00027

04.16.04.00030

04.16.04.00033

04.16.04.00036

27mm

30mm

33mm

36mm

Ø

ANVISA 10417940093

ANVISA 10417940093

X-UHMWPE

X-UHMWPE

Platô Tibial Rotfalex®

04.17.08.00015

Ref. Nº Ref. Nº Ref. Nº Ref. Nº Ref. Nº Ref. Nº
04.17.08.00009

04.17.08.00011

04.17.08.00013

Nº00 Nº01 Nº02 Nº03 Nº04 Nº05

04.17.08.06015

04.17.08.06019

04.17.08.06017

Ref. Nº Ref. Nº
04.17.08.06009

04.17.08.06011

04.17.08.06013

Nº06 Nº07
Ref. Nº
Nº08

09mm

11mm

13mm

Espessura

15mm

04.17.08.00019 19mm

21mm

04.17.08.00017 17mm

09mm

11mm

13mm

15mm

19mm

21mm

17mm

04.17.08.00021

04.17.08.01015

04.17.08.01009

04.17.08.01011

04.17.08.01013

04.17.08.01019

04.17.08.01017

04.17.08.01021

04.17.08.02015

04.17.08.02009

04.17.08.02011

04.17.08.02013

04.17.08.02019

04.17.08.02017

04.17.08.02021

04.17.08.03015

04.17.08.03009

04.17.08.03011

04.17.08.03013

04.17.08.03019

04.17.08.03017

04.17.08.03021

04.17.08.04015

04.17.08.04009

04.17.08.04011

04.17.08.04013

04.17.08.04019

04.17.08.04017

04.17.08.04021

04.17.08.05015

04.17.08.05009

04.17.08.05011

04.17.08.05013

04.17.08.05019

04.17.08.05017

04.17.08.05021

Espessura

04.17.08.06021

04.17.08.07015

04.17.08.07019

04.17.08.07017

04.17.08.07009

04.17.08.07011

04.17.08.07013

04.17.08.07021

04.17.08.08015

04.17.08.08019

04.17.08.08017

04.17.08.08009

04.17.08.08011

04.17.08.08013

04.17.08.08021

Patela Anatômica Rotaflex®

A

B C
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Instrumentais

Ref. Nº
02.18.63.00002

02.18.63.00003

02.18.63.00004

02.18.63.00005

02.18.63.00006

02.18.65.00002

02.18.65.00003

Descrição
Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 2 CoCr

Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 3 CoCr

Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 4 CoCr

Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 5 CoCr

Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 6 CoCr

Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 2 CoCr

Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 3 CoCr

02.18.65.00004 Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 4 CoCr

02.18.65.00005

02.18.65.00006

02.18.64.00002

02.18.64.00003

02.18.64.00004

Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 5 CoCr

Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 6 CoCr

Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 2 Plus CoCr

Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 3 Plus CoCr

Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 4 Plus CoCr

02.18.64.00005 Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 5 Plus CoCr

02.18.66.00002

02.18.66.00003

Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 2 Plus CoCr

Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 3 Plus CoCr

02.18.66.00004 Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 4 Plus CoCr

Ref. Nº Descrição

02.18.66.00005

02.02.22.10002

02.02.22.10003

02.02.22.10004

02.02.22.10005

02.02.22.10006

02.10.03.06023

Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 5 Plus CoCr

Guia de Recorte Femoral Intercondileo Tamanho 2

Guia de Recorte Femoral Intercondileo Tamanho 3

Guia de Recorte Femoral Intercondileo Tamanho 4

Guia de Recorte Femoral Intercondileo Tamanho 5

Guia de Recorte Femoral Intercondileo Tamanho 6

Broca com Stop para Fêmur Ø6 x 23 mm

02.10.03.08027 Broca com Stop para Fêmur Ø8 x 27 mm

02.11.03.28179

02.13.01.03080

02.13.01.31038

02.13.01.31055

02.14.07.00001

Cabo Universal

Pino de Fixação Ø3 x 80 mm

Pino de Fixação Curto

Pino de Fixação Longo

Impactor Femoral

02.16.10.00007 Extrator / Impactor Femoral

02.45.01.00001 Grosa com ponta cortante

Caixa 01 Caixa 02
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Ref. Nº
02.75.11.00000

02.75.13.00000

02.01.01.00008

02.02.59.00000

02.02.60.08200

02.02.60.08300

02.11.14.00002

Descrição
Adaptador para Pino sem Cabeça

Adaptador para Parafuso de Fixação

Chave Hexagonal 06 mm

Guia Inicial

Haste Guia Intramedular Ø8 x 200 mm

Haste Guia Intramedular Ø8 x 300 mm

Cabo em “T” com Adaptador 1/4" Square Drive

02.15.14.00008 Fresa Intramedular Ø8mm

02.28.03.00000

02.49.03.00004

02.49.08.00000

02.75.01.00004

02.02.09.00000

Alicate Extrator de Pino

Apalpador Anterior

Apalpador Posterior

Adaptador para Perfurador 1/4" Square Drive

Guia do Nível de Ressecção Tibial

02.02.11.10002 Guia de Corte Múltiplo Tamanho 2

02.02.11.10003

02.02.11.10004

Guia de Corte Múltiplo Tamanho 3

Guia de Corte Múltiplo Tamanho 4 

02.02.11.10005 Guia de Corte Múltiplo Tamanho 5

Ref. Nº Descrição

02.02.11.10006

02.02.61.60000

02.02.61.70000

02.02.61.80000

02.16.02.00002

02.27.13.00001

02.39.01.00009

Guia de Corte Múltiplo Tamanho 6

Guia de Corte Posterior Opcional 6 mm

Guia de Corte Posterior Opcional 7 mm

Guia de Corte Posterior Opcional 8 mm

Extrator de Pino com Cabeça

Posicionador para Guia de Corte Anterior

Suporte para Travar Guia de Corte Múltiplo 0-3

02.39.01.00010 Suporte para Travar Guia de Corte Múltiplo 4-6

02.40.10.00006

02.40.10.00007

02.40.10.00008

02.11.10.00003

02.14.06.00002

Calço para Recorte Femoral 6,0mm

Calço para Recorte Femoral 7,0mm

Calço para Recorte Femoral 8,0mm

Cabo para Bandeja de Prova Tibial

Impactor para Base Tibial

02.18.12.10002 Bandeja de Prova Tibial Tamanho 2

02.18.12.10003 Bandeja de Prova Tibial Tamanho 3

Caixa 03 Caixa 04
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Ref. Nº
02.18.12.10004

02.18.12.10005

02.18.12.10006

02.18.17.10002

02.18.17.10003

02.18.17.10004

02.18.17.10005

Descrição
Bandeja de Prova Tibial Tamanho 4

Bandeja de Prova Tibial Tamanho 5

Bandeja de Prova Tibial Tamanho 6

Platô de Prova Tamanho 02

Platô de Prova Tamanho 03

Platô de Prova Tamanho 04

Platô de Prova Tamanho 05

02.18.17.10006 Platô de Prova Tamanho 06

02.18.55.01202

02.18.55.01204

02.18.55.01206

02.18.55.01208

02.18.55.01212

Calço para Prova de Platô Tamanho 0-1-2 2 mm

Calço para Prova de Platô Tamanho 0-1-2 4 mm

Calço para Prova de Platô Tamanho 0-1-2 6 mm

Calço para Prova de Platô Tamanho 0-1-2 8 mm

Calço para Prova de Platô Tamanho 0-1-2 12 mm

02.18.55.03402 Calço para Prova de Platô Tamanho 3-4 2 mm

02.18.55.03404

02.18.55.03406

Calço para Prova de Platô Tamanho 3-4 4 mm

Calço para Prova de Platô Tamanho 3-4 6 mm

02.18.55.03408 Calço para Prova de Platô Tamanho 3-4 8 mm

Ref. Nº Descrição

02.18.55.03412

02.18.55.05602

02.18.55.05604

02.18.55.05606

02.18.55.05608

02.18.55.05612

02.35.02.00001

Calço para Prova de Platô Tamanho 3-4 12 mm

Calço para Prova de Platô Tamanho 5-6 2 mm

Calço para Prova de Platô Tamanho 5-6 4 mm

Calço para Prova de Platô Tamanho 5-6 6 mm

Calço para Prova de Platô Tamanho 5-6 8 mm

Calço para Prova de Platô Tamanho 5-6 12 mm

Barra de Alinhamento Femoral

02.35.02.00002 Barra de Alinhamento Tibial

02.02.63.00001

02.02.63.00002

02.07.07.00002

02.10.22.00016

02.27.13.00000

Guia de Corte Tibial

Guia de Corte Tibial Grande

Modelador do Canal Tibial 0-6

Broca Tibial Ø16mm

Posicionador para Corte Tibial

02.39.01.00005 Suporte Extramedular para Guia de Corte Tibial

02.39.01.00006 Suporte Intramedular para Guia de Corte

Caixa 05 Caixa 06
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Ref. Nº
02.39.01.00008

02.40.07.00002

02.40.07.00004

02.40.07.00006

02.40.07.00008

02.40.07.00012

02.40.08.00009

Descrição
Suporte Regulável para Guia de Corte Tibial

Calço para Espaçador 2 mm

Calço para Espaçador 4 mm

Calço para Espaçador 6 mm

Calço para Espaçador 8 mm

Calço para Espaçador 12 mm

Espaçador 9 mm

02.54.07.00001 Bucha para Modelador do Canal Tibial 0-6

02.02.13.00001 Guia de Broca Patelar

02.08.08.00006

02.10.03.00004

02.18.23.00027

02.18.23.00030

Pinça de Compressão para Patela

Broca com Stop para Patela

Prova de Patela Ø27 mm

Prova de Patela Ø30 mm

02.18.23.00033 Prova de Patela Ø33 mm

02.18.23.00036

02.05.15.00008

Prova de Patela Ø36 mm

Medidor de Altura 8 mm

02.08.04.00001 Pinça para Patela

Ref. Nº Descrição

02.44.08.00000 Dimensionador para Patela

Caixa 07 Caixa 08
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Ref. Nº
02.02.11.10000

02.02.11.10001

02.02.11.10007

02.02.11.10008

02.02.22.10000

02.02.22.10001

02.02.22.10007

Descrição
Guia de Corte Múltiplo Tamanho 0

Guia de Corte Múltiplo Tamanho 1

Guia de Corte Múltiplo Tamanho 7

Guia de Corte Múltiplo Tamanho 8

Guia de Recorte Femoral Intercondileo Tamanho 0

Guia de Recorte Femoral Intercondileo Tamanho 1

Guia de Recorte Femoral Intercondileo Tamanho 7

02.02.22.10008 Guia de Recorte Femoral Intercondileo Tamanho 8

02.07.07.00003

02.08.26.00000

02.10.03.10030

02.10.22.00018

02.18.12.10000

Modelador do canal tibial 7-8

Pinça Tensionadora Ligamentar Spreader

Broca com Stop para Fêmur Ø10 x 30 mm

Broca Tibial Ø18mm

Bandeja de Prova Tibial Tamanho 0

02.18.12.10001 Bandeja de Prova Tibial Tamanho 1

02.18.12.10007

02.18.12.10008

Bandeja de Prova Tibial Tamanho 7

Bandeja de Prova Tibial Tamanho 8

02.18.17.10008 Platô de Prova Tamanho 08

Ref. Nº Descrição

02.18.55.07802

02.18.55.07804

02.18.55.07806

02.18.55.07808

02.18.55.07812

02.18.63.00000

02.18.63.00001

Calço para Prova de Platô Tamanho 7-8 2 mm

Calço para Prova de Platô Tamanho 7-8 4 mm

Calço para Prova de Platô Tamanho 7-8 6 mm

Calço para Prova de Platô Tamanho 7-8 8 mm

Calço para Prova de Platô Tamanho 7-8 12 mm

Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 0 CoCr

Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 1 CoCr

02.18.63.00007 Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 7 CoCr

02.18.63.00008

02.18.64.00006

02.18.65.00000

02.18.65.00001

02.18.65.00007

Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 8 CoCr

Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 6 Plus CoCr

Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 0 CoCr

Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 1 CoCr

Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 7 CoCr

02.18.65.00008 Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 8 CoCr

02.18.66.00006 Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 6 Plus CoCr

02.39.01.00011 Suporte para Travar Guia de Corte Múltiplo 7-802.18.17.10000 Platô de Prova Tamanho 00

02.18.17.10001 Platô de Prova Tamanho 01

02.18.17.10007 Platô de Prova Tamanho 07

02.54.07.00002 Bucha para Modelador do Canal Tibial 7-8

ITENS OPCIONAIS - PODEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE

Caixa 09 Caixa 10
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